B Rzeczpospolita % URZAD MARSZALKOWSKI UniaiEuropelks -
i 4 , uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionainego

Stupsk dnia 08. 01. 2021 .

Sprawa nr: SE-407/49/20

Strona internetowa:
www.bip.pogotowie.slupsk.pl

WYJASNIENIE
dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia w prowadzonym postepowaniu W
trybie przetargu nieograniczonego na dostawg urzadzen do kompresji Kklatki piersiowej.

W dniu 07 stycznia 2021 r. Zamawiajacy otrzymal pytanie dot. Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.
Ponizej zamieszczamy tres¢ pytania oraz odpowiedz zamawiajgcego.

1. W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy zmodyfikuje
parametr punktowy LAktywna dekompresja (relaksacja) — wspomaganie
odpreienia klatki piersiowej np. poprzez ssawke” i jako rownowazny parametr uzna
i przyzna punkty za fizjologiczna relaksacj¢ klatki piersiowej 1 automatyczne
unoszenie tloka po kazdym uci$nieciu tak by w przypadku prowadzenia
jednocze$nie wentylacji byto miejsce na rozprezenie ptuc?

Odp. Zgodnie z SIWZ

2. W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy dopusci
urzadzenie o wadze 12 kg (kompletne z akcesoriami i plecakiem)?

Odp. Nie dopuszcza

3. W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy zmodyfikuje
parametr punktowy ., Funkcja bezprzewodowej (nie pendrive, nie karta pamieci)
automatycznej  transmisji danych z wbudowanej —pamieci, obejmujqgcej
raportowanie parametrow zakoriczonej resuscytacji . godzina wlqczenia, czas
pracy, ilos¢ wykonanych przerw, ich dlugos¢ oraz glebokosé i predkosé ucisnigl.
Dane przesylane automatycznie i bezposrednio z urzgdzenia na konfigurowalne
adresy na e-mail np.: dyrektora medycznego lub/i koordynatora medycinego
pogotowia” i jako rownowazny parametr uzna i przyzna punkty za bezprzewodowg
transmisje danych z przebiegu RKO do komputeréw typu PC za pomoca karty SD i
mozliwo$¢ dalszego przestania?

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy zmodyfikuje
parametr punktowy ,, Bezprzewodowa (nie pendrive, nie karta pamigci) zdalna



konfiguracja parametrow pracy urzgdzenia/urzqdzen za pomocq komputera,
tabletu, telefonu np.: Dyrektora medycznego lub/i koordynatora medycznego” i
jako réwnowazny parametr uzna i przyzna punkty za programowanie trybéw pracy
urzadzenia obejmujace min. predkos$¢ uci$nigé, podniesienie tloka ponad klatke
piersiowa w czasie wentylacji pacjenta, ustalenie dlugosci przerwy na wentylacje
pacjenta bezposrednio w urzadzeniu, nawet w trakcie prowadzonej reanimacji,
dzigki czemu mozna na biezacg modyfikowaé i dopasowaé parametry RKO do
pacjenta i sytuacji, dodatkowo nie jest potrzebne do tego zadne inne urzadzenie?

W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym
uzytkowaniu urzadzenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

. W zwigzku z ogloszonym post¢gpowaniem pytamy Zamawiajgcego czy z uwagi na
konstrukcje urzadzenia wyrazi zgod¢ na dostarczenie wielorazowych elementow
bezposredniego kontaktu z pacjentem przy masazu (jedna nasadka wystarcza do
1000 misji) w ilosci 2 sztuk — w rozmiarze S/M i L/XL?

Odp. Dopuszcza

. W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajacego czy dopusci
urzadzenie, ktérego konstrukcja i sposéb uzycia nie wymaga stosowania osobnej
stabilizacji gtlowy oraz mocowania rgk pacjenta do urzadzenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

. W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajgcego czy oczekuje aby
dostarczone urzadzenie posiadato ptyte pod plecy przezierng dla promieni RTG?

Odp. Nie wymaga

. W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje aby
dostarczone urzadzenie posiadalo mozliwos¢ regulacji czestosci kompresji w
pelnym zakresie pomigdzy 100 — 120 uci$nig¢ na minut¢ oraz zeby regulacja
odbywata sie w czasie rzeczywistym?

Odp. Zgodnie z SIWZ
. W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje aby
dostarczone urzadzenie posiadalo mozliwos¢ regulacji glebokosci uci$nie¢ w

pelnym zakresie pomiedzy 4-6 cm oraz zeby regulacja odbywata si¢ w czasie
rzeczywistym?

Odp. Nie wymaga, dopuszcza

10. W zwigzku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajgcego czy oczekuje aby

dostarczone urzadzenie posiadalo mozliwos¢ uzycia na pacjentach o szerokosci
klatki piersiowej co najmniej 48 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ



11.

12

13,

14.

W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje aby
dostarczone urzadzenie do kompresji klatki piersiowej posiadalo mozliwosé
repozycjonowania miejsca ucisku klatki piersiowej wykonywanego przez jedng
osob¢ i nie wymaga uniesienia ciala pacjenta celem przesunigcia elementu
masujgcego?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga

W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajgcego czy oczekuje aby
dostarczone urzadzenie do kompresji klatki piersiowej umozliwiato szerszy dostep
do klatki piersiowej pacjenta poprzez mozliwos¢ mocowania elementu masujgcego z
réznych stron pacjenta - strona prawa lub lewa od strony barkow lub dolnej potowy
tutowia?

Odp. Nie wymaga

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu dostawy do 45 dni od daty
podpisania umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisOw umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisdéw umowy dotyczacych wysokosci
kar umownych w:

§o6
W przypadku opdznienia dostawy towaru Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
Na zapis :
W przypadku opdznienia dostawy towaru Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia
kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Oraz zapis :

Punkt 5 . W przypadku zwloki w usunigciu wad towaru (tj. nie dotrzymania warunkoéw
gwarancji) Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,5 % fakturowej warto$ci
brutto danej pozycji towaru za kazdy rozpoczety dzien zwhoki.

Na zapis:

W przypadku zwloki w usunigciu wad towaru (tj. nie dotrzymania warunkow
gwarancji) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % fakturowej wartosci
brutto danej pozycji towaru za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Odp. Zgodnie z SIWZ
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